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Сьогодні в Україні актуальною є проблема раціонального використання 
природного  газу  як  практичного  напрямку  енергозбереження.  При  цьому 





Початковою  інформацією  для  реалізації  запропонованого  способу  
повірки  ПЛГ  за  обмеженим  діапазоном  витрат  є  попереднє  статистичне 
встановлення різниці між похибкою ПЛГ на витратах 20% від максимальної 
робочої  і  на  максимальній  робочій  витраті.  Для  цього  випадковим  чином 
вибирають не менше  тринадцяти ПЛГ, демонтованих із лінії газопостачання 
однакового  типу,  типорозміру  і  організації-виробника,  які  підлягають 
періодичній повірці після міжповірочного  терміну  експлуатації. Наприклад, 
такими  ПЛГ  можуть  бути  лічильники  мембранного  типу  типорозміру  G4 




похибку кожного лічильника на витратах  minq ,  max2,0 q ,  maxq . При цьому перед 
процесом  статистичного  встановлення  різниці  похибок  на  витратах  max2,0 q , 
maxq   перевіряють, щоб похибка на витраті  minq  не перевищувала трикратної 
допустимої  похибки,  тобто  мінус  18%.  У  випадку,  якщо  кількість  ПЛГ  з 
похибкою  до  мінус  18%  на  витраті  minq   буде  меншою  від  тринадцяти,  то 
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де  ,B C    –  статистично  розраховані  середні  значення  похибок  ПЛГ  на 
витратах  max0,2q  і  maxq  відповідно. 
,Bi Ci    –  експериментально  визначені  за  допомого  еталонної  установки 
похибки  окремих  і -тих  ПЛГ  із  вибірки,  яка  характеризується  кількістю N 
лічильників. 
Далі  статистично  встановлюють  різницю  між  похибками  на  витраті 
max0,2q  і на максимальній витраті  maxq  за формулою: 
П B C                 (3) 
де  П  – статистично встановлена при повірці різниця зміни похибки ПЛГ за 
витрат  max0,2q  і  maxq . 
Кількість лічильників (N=13), згідно теорії похибок при метрологічному 
аналізі  вимірювань  забезпечує  досягнення  достовірності  результату  з 
довірчою  імовірністю  95%,  яка  є  достатньою  для  більшості  практичних 
вимірювань  робочими  засобами  вимірювань,  до  яких  відносяться  побутові 
лічильники.  
При необхідності з метою підвищення метрологічної точності реалізації 
запропонованого  способу  повірки  ПЛГ  здійснюють  по  більш  детальній 
метрологічний  аналіз  визначення  різниці  П ,  при  якому  обчислюють  інші 
метрологічні  оцінки,  наприклад  середнє  квадратичне  відхилення,  розмах, 
довірчу імовірність за результатами експериментальних досліджень похибки. 
Наприклад,  за  результатами  опрацювання  експериментальних  даних 
статистичних  досліджень  мембраних  ПЛГ  типорозміру  G4  організації-
виробника  САМГАЗ  (м.  Рівне,  Україна)  отримане  значення  зміни  похибки 
П  становить 2,509 ± 0,235% при довірчій імовірності 95%. 
Отримане  значення  П ,  яке  розраховане  за  формулою  (3)  може  бути 
взяте  як  кількісна  оцінка  параметра  для  визначення  похибки  ПЛГ  при 
розрахунково статистичному методі визначення похибки на витраті  maxq . Це 
відкриває  нові  можливості  для  економії  часових  і  вартісних  затрат  при 
реалізації  бездемонтажної  і  демонтажної  повірки  ПЛГ.  При  цьому 
відкриваються  шляхи  для  реалізації  більш  простіших  технологічних 
конструкцій еталонних установок для метрологічних досліджень ПЛГ. 
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